Systec BELADUNG BEI DER STERILISATION
the autoclave company  \/ON FLUSSIGKEITEN UND ABFALL FLUSSIG

BEI KUHLUNG OHNE STUTZDRUCK*

& * Bei Kiihlung ohne Stiitzdruck bitte Flaschen nicht komplett zuschlieBen! Diese missen mit zwei Umdrehungen gedffnet bleiben.
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IMMER 1M IMMER IM FUHLER IN EIN REFERENZGLAS*
KORB KORB MIT WASSER GEBEN

**sollte in GroBe und Fiillvolumen mind. dem
groBten mit Medium gefiillten GefdB entsprechen

Das Urheberrecht fiir die eigenen Inhalte steht allein Systec GmbH zu. Eine Vervielfaltigung der Grafiken oder Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere ausdriickliche Zustimmung nicht gestattet.
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NICHT IM NICHT MIT NICHT MIT
EIMER FESTKORPERN FESTEM ABFALL

Systec GmbH | Konrad-Adenauer-StraBe 15 | 35440 Linden (Germany)
Tel 06403 670 700 | Fax 06403 670 70 222 | Mail info@systec-lab.de | Web www.systec-lab.de




